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Приведений аналіз сучасних коректуючих пристроїв 
для комерційного обліку газу. Розроблені рекомендації для по-
будови таких пристроїв, приведені методики оцінки похибок 
та вибору типів пристроїв з врахуванням умов експлуатації. 
Високоточний облік об’єму природного газу як 
енергоносія залишається надзвичайно актуальним. 
Використання природного газу регламентовано но-
рмативами [1], які зобов’язують як постачальника, 
так і споживача здійснювати облік газу високоточ-
ними засобами в одиницях приведених до нормаль-
них умов. Відповідно комплект приладів для комер-
ційного обліку повинен складатись із лічильника 
газу і коректора, або обчислювального пристрою з 
перетворювачами температури і тиску. 
Вітчизняна промисловість сьогодні серійно ви-
готовлює лічильники газу ротаційного та турбінного 
типів [2], споживачі мають можливість купувати 
аналогічні засоби вимірювання у закордонних фірм 
[3]. Для виконання функції приведення до нормаль-
них умов виміряного об’єму лічильником газу необ-
хідно застосувати коректуючі пристрої. В період до 
1985 р. цю функцію, в основному, виконували меха-
нічні коректуючі пристрої [4]. Їх похибки не пере-
вищувала ± 1,0 %. Відсутність в той час електро-
нних коректуючих пристроїв пояснюється відсутні-
стю елементної електронної бази, яка би дозволяла 
надійну роботу таких пристроїв в умовах експлуата-
ції. Період після 1985 р. характеризується створен-
ням коректуючих пристроїв електронного типу, як у 
зарубіжному, так і у вітчизняному виробництві га-
зових лічильників. 
Історично склалось так, що промисловість за-
рубіжних та вітчизняних фірм виготовляє коректу-
ючі пристрої двох типів: коректори об’єму газу та 
обчислювачі об’єму газу. Ці пристрої мають струк-
турну різницю. Типова структурна схема таких при-
строїв зображена на рис. 1а і 1б. Як видно з рисун-
ків, такі пристрої мають однакову структуру і різ-
няться елементами вводу інформації. Як коректор, 
так і обчислювач складаються з процесора і модуля 
керування 1, модуля відображення інформації 2, 
блока живлення 3, імпульсно-цифрового перетво-
рювача 4, аналого-цифрових перетворювачів 5 і 6 та 
інтерфейсного модуля 7. Коректор (рис. 1а) має 
вмонтовані перетворювачі абсолютного або надли-
шкового тиску 8 і температури 9 та вхідний канал до 
імпульсно-цифрового перетворювача. Обчислювач 
(рис. 1б) має тільки три вхідні канали для підклю-
чення перетворювачів тиску, температури та лічи-
льника газу. 
На перший погляд між двома структурними 
схемами суттєвої різниці немає. Але основна різни-
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 а) б) 
а) коректор газу, б) обчислювач 
Рис. 1. Структурні схеми коректуючих пристроїв об’єму газу. 
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Таблиця 1 - Основні технічні характеристики коректорів об’єму газу. 













1. Основне рівняння для 



















3. Діапазони корекції: по 
температурі, °С 
по тиску, МПа 
від –20 до +60 
 
0,09 – 0,45 
0,2 - 1,0 
0,4 - 2,0 
0,7 - 3,5 
1,4 - 7,0 
Від –40 до+70 
 
0,15 – 1,0 
0,25 - 1,2 
0,35 - 1,6 
0,45 - 2,5 
0,5 - 3,2 
0,7 - 4,5 
Від –40 до+70 
 
0,09 – 0,45 
0,2 - 1,0 
0,4 - 2,0 
1,5 - 7,5 
Від-30 до +60 
 
0,1  10 























  0,2 
5. Джерело живлення Літієва батарея 
16,5 А/год, 
U= 7,2 В 
Літієва батарея 





блок живлення з 
напругою 610В 
6. Державний реєстр У853-97 - У374-98 - 
Незважаючи на те, що обидва пристрої роз-
в’язують одне і теж рівняння стану газу (див. табл. 1 
і 2), однак похибки вимірювання об’єму газу ними є 
різними. 
Об’єм газу Vн приведений до нормальних умов 









 , (1) 
де Vо – об’єм газу, виміряний лічильником газу; Р і 
Т – абсолютне значення тиску і температури газу; 
К – текуче значення коефіцієнта стискуваності при 
тиску Р і температурі Т; нормальні умови 
(Тн=293,15К, Рн=101325 Па). Похибки коректуючих 






 , (2) 
де Vне – об’єм газу, приведений до нормальних 
умов, отриманий експериментально. 
Для забезпечення нормованого значення похи-
бки коректора канали температури і тиску повинні 
бути відградуйовані в межах нормованого значення 
відносної похибки. Ця умова виконується в більшо-
сті зразків коректорів, що дозволило занести їх в 
державний реєстр [5, 6, 7, 8, 9]. Використовуючи 
обчислювач [10, 11, 12, 13] (див. рис. 1б), як мікро-
процесорний засіб збору, обробки і відображення 
інформації, та перетворювачі температури і абсолю-
тного, або надлишкового тиску, можна створити ін-
формаційно-вимірювальну систему обліку газу. Од-
нак відносна похибка вимірювання об’єму газу, при-
веденого до нормальних умов, буде відчутно зміню-
ватись в залежності від діапазону перетворювачів 
температури і тиску, в яких нормовані зведені похи-
бки. 
Для зменшення похибки коректуючих пристро-
їв доцільно застосовувати ряд заходів ще на стадії їх 
розробки. На погляд автора такими заходами пови-
нні бути: 1) лінеаризація нормованих характеристик 
перетворювачів тиску і температури; 2) звуження 
діапазону корекції, наприклад, 1 : 5 як це зроблено в 
коректорах [5, 6, 7], або нормування похибки в декі-
лькох піддіапазонах корекції; 3) інформаційно- ви-
мірювальні системи обліку газу, побудовані з вико-
ристанням обчислювачів, повинні мати нормовані 
відносні похибки каналів тиску і температури і нор-
мовану відносну похибку системи в цілому; 4) канал 
вимірювання об’єму, як в коректорах так і в обчис-
лювачах повинен мати можливість лінеаризації ха-
рактеристики лічильника газу; 5) нормативна доку-
ментація на інформаційно-вимірювальну систему 
обліку газу повинна передбачати нормування харак-
теристик каналу вимірювання об’єму разом із лічи-
льником газу. 
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Таблиця 2 - Основні технічні характеристики обчислювачів об’єму газу. 
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1. Основне рівняння для 




















З комп’ютера по 
RS232 




від лічильника газу 
 















0 – 5 МА 
ПТМ – 100 
 
Імпульсний 
4. Основна відносна по-
хибка, % 
0,1 0,5 0,5 0,5 





 RS 232 
 
6. Джерело живлення 220/110/24В 
50 Гц 
220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 
7. Температура зовніш-
нього середовища, оС 
0…55 ° 5…50 ° 5…50 ° -40°…+60 ° 
8. Державний реєстр - У-759-97 - У-986-98 
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